RESPIRATOR FITTING INSTRUCTION/ INSTRUCCIONES DE AJUSTE 


SEAS ce OU Searels PrecauciOn: © respirador debe ser ajustado cada vez que se.use. 


STEP 1 

Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the 
headbands to hang freely below your hand. 

PASO 1 

Sostenga la Mascarilla Respiratoria en la mano con la pieza nasal en las 
yemas de los dedos, permitiendo que los elasticos para la cabeza cuelguen 
libremente debajo de su mano. 






















STEP 2 

Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge 
of your nose, 

PASO 2 

Presione la Mascarilla Respiratoria firmemente contra la cara colocando la 
pieza nasal en el puente de su nariz. 


STEP 3 

Stretch and position the top band high on the back of the head. Stretch the 
bottom band over the head and position below your ears. 

PASO 3 : 

Estire y coloque el elastico superior en la parte posterior de la cabeza. Estire 


el eléstico inferior sobre la cabeza y coldquelo debajo de las orejas. 





